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【検 体】 

  シート型ガス吸着材 UF-ACS 

① 40mm×40mm×1.3mmt 

② 30mm×30mm×1,3mmt 

 

【試験項目】 

ガス除去試験 

 

【試験概要】 

①  テドラーバッグ(2L)に試料を 1 枚投入し、エアポンプで空気を入れ、シーラーで密閉する。 

②  シリンジで所定濃度の試薬を注入する。 

③  ４８時間経過後、ガス濃度を測定する。 

 

【試験結果】 

対象ガス ブランク 経過時間 
① 40×40mm ② 30×30mm 

測定値 除去率 測定値 除去率 

シロキサン(D4) 

(オクタメチルシクロテトラシロキサン) 

6683 

(GC エリア面積) 
48 時間後 

< 100 

(GC エリア面積) 
99%以上 

< 100 

(GC エリア面積) 
99%以上 

酢酸 2ppm 48 時間後 < 0.2 99%以上 < 0.2 99%以上 

ギ酸 0.5ppm 48 時間後 < 0.2 99%以上 < 0.2 99%以上 

硫化水素 2.3ppm 48 時間後 < 0.05 99%以上 < 0.05 99%以上 

トルエン 2.28ppm 48 時間後 ＜ 0.1 99%以上 < 0.1 99%以上 

 

                                          以上   

本報告書に記載の試験結果は供試試料に対するものであり、荷口(小ロット)全体の品質を報告するものではありません 

試験者 

 

 


